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测量深孔直线度的一种新方法
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摘  要:针对深孔直线度测量的实际问题, 提出了一种新方法,建立了相应的物理和数学模型, 并对测量

模型的函数系统误差进行了计算分析。经三坐标仪实验验证, 实际应用效果较好。
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Abstract:A new method of measuring linearity of deep ho le is put forw ard. According ly, the physical and mathematical

model is established. Then the system er ror of measuring model funct ion is analyzed. I t is pro ved effectiv e in pr actical applica-

tion with the experiment o f three-coordinated instrument.
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深孔直线度测量对于工业生产及产品的合理使用有着极其重要的意义。目前对孔深 L > 5m、孔径

50~ 300mm 的深孔,常用的直线度测量方法有准直望远镜法、激光准直法、悬臂法等, 但这些方法都不

同程度地受到准直仪等器件性能的限制
[ 1, 2]
。

1  测量模型

1. 1  物理模型

在工业生产和产品使用过程中,经常遇到深孔直线度测量问题, 如图 1所示,由于生产加工精度和

产品使用变形等因素会使工件发生弯曲而产生直线度误差 Q。为了控制加工精度或掌握产品使用中的

技术状况,通常要测量弯曲量 Q和弯曲方向H, 其中 H可用 Q的两分量的比值来表征。

图 1 典型的深孔直线度测量问题

Fig . 1  Typical problem of masuring deep hole linear ity

X 收稿日期: 2002- 11- 25

基金项目:总装通用装备保障部资助项目( 2000SC03)

作者简介:徐航( 1962 ) ) ,男,教授,在职博士生。

国  防  科  技  大  学  学  报
第 25 卷第 2 期       JOURNAL OF NATIONAL UNIVERSITY OF DEFENSE TECHNOLOGY     Vol. 25 No . 2 2003



将图 1所示的测量问题抽象为一般的物理问题, 如图 2所示。在图中,测量头安装在测量基线(本

体)的中间位置,通过测量不同深度的 Di ,可计算相应的 Qi ( i= 1, 2, 3 ,,n- 1, n = [ 2L / l ] , L 为被测

孔深度, l 为测量基线长)。

图 2  深孔直线度测量模型

Fig. 2  Model of measuring deep hole linear ity

1. 2  数学模型

由图 2, 对测量点 i , Di 和 Qi 满足关系式

Qi=
1
2
( Qi- 1+ Qi+ 1)+ DicosAi

cosAi U 1 1
2
( Qi- 1+ Qi+ 1)+ Di (1)

在实际生产和使用过程中,一般都有 l m ( Qi- 1+ Qi+ 1) ,即 cosAi U 1 ( i= 1, 2, 3, ,, n- 1)。

考虑到直线度测量的特点,不妨令

Q0= 0

Qn= 0
(2)

将式(1)和式(2)变换形式,则有

A #Q= D (3)

其中
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由式(3)解方程组可以得出直线度测量的计算模型为

Qi =
2
n

( n - i) E
i

j= 1

j # Di + i # E
n- 1

k = i+ 1

( n - k) Dk  ( i = 1, 2, 3, ,, n - 1) (4)

2  函数系统的误差估计

作为一种间接测量方法,测量误差是各个直接测量值误差的函数[ 3, 4]。结合式(4) , 则测量误差可

表示为

$Qi =
2
n

( n - i) E
i

j= 1
j $Di + i E

n- 1

k= i+ 1
( n - k ) $Dk  ( i = 1, 2, 3, ,, n - 1) (5)

根据本测量方法的特点, 可以做出如下假设: 系统的单次测量误差 $Di ( i= 1, 2, 3, ,, n- 1)只包含

有系统误差 $Dis和随机误差 $Dir (粗大误差已经判别剔除) , 且 $Di~ N ( Ds0, R20)
[ 4, 5]。则有

E ($Di )= Ds0

D( $Di ) = R20
(6)

其中, Ds0为仪器系统误差,可由计量部门检定; R0 为单次测量标准差,可通过有限次的检定性测量进行

无偏估计。

由于单次测量误差 $Di 包含有测量仪器的系统误差和测量过程中的随机误差与粗大误差, 为随机
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变量,因此,函数系统误差也为随机变量,可用函数的标准差进行评定[ 3~ 5]。

由式(5)和式(6)可得 $Qi 的数学期望和标准差分别为:

Li =
2
n
Ds0 ( n - i) E

i

j= 1
j + i E

n- 1

k= i+ 1
( n - k )

Ri =
2
n
R0 ( n - i )

2 E
i

j = 1

j
2
+ i

2 E
n- 1

k= i+ 1

( n - k )
2

(7)

可以证明, 当 i= n/ 2时, Li和 Ri 达到极大值, Lmax=
n

2

4
Ds0, Rmax U n n

2 3
R0.

3  实验验证

为了验证测量方法和数学模型的正确性,用 Leitz PMM181010三坐标测量机对长度为1 500mm 的

工件进行了模拟测量。先以1 500mm 为基准长度, 分别直接测量 50, 100, 150, 300, ,1 450mm 处的直

线度值 Qs1, Qs2, Qs3, ,, Qs29;再以 100mm 为基线长, 将1 500mm分成 30段( n= 30) , 即 0~ 100, 50~

150, 100~ 200, 150~ 250, 1 400~ 1 500, 分别测量各段中点 50, 100, 150, ,, 1 450mm处的弯曲量值 D1,

D2, D3, ,, D29;按照式( 4) , 取 n= 30计算 Qi ( i = 1, 2, 3, ,, n - 1)并整理结果,如表 1所示。结果表

明,用本文方法进行测量的精度比较高,效果比较好。

表 1  实验验证结果(单位: mm)

Tab. 1  Results o f v alidation by experiment( unit: mm)

序号 测点位置 Qsi Di Qi Qi- Qsi 序号 测点位置 Qsi Di Qi Qi- Qsi

01 50 0. 0312 0. 0067 0. 0311 - 0. 0001 17 850 0. 0451 - 0. 0016 0. 0446 - 0. 0005

03 150 0. 0594 0. 0050 0. 0592 - 0. 0002 19 950 0. 0530 - 0. 0022 0. 0525 - 0. 0005

05 250 0. 0548 - 0. 0013 0. 0545 - 0. 0003 21 1050 0. 0858 0. 0022 0. 0853 - 0. 0005

07 350 0. 0508 - 0. 0010 0. 0504 - 0. 0004 23 1150 0. 1131 0. 0036 0. 1128 - 0. 0003

09 450 0. 0551 - 0. 0004 0. 0547 - 0. 0004 25 1250 0. 1151 0. 0019 0. 1151 0. 0000

11 550 0. 0628 - 0. 0001 0. 0623 - 0. 0005 27 1350 0. 0915 0. 0029 0. 0916 0. 0001

13 650 0. 0674 0. 0021 0. 0668 - 0. 0006 29 1450 0. 0383 0. 0033 0. 0383 0. 0000

15 750 0. 0586 0. 0012 0. 0581 - 0. 0005

4  结论

提出的深孔直线度测量方法和数学模型经实践验证可行,且在应用中具有较高的精度。

式( 7)表明仪器系统误差对函数系统误差影响较大,并且必须注意保持测量的稳定性。
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